附件4-3
基层听力语言康复机构业务建设评估
——助听器验配及调试评分细则
	评估指标
	分值
	得分
	备注

	打开NOAH软件，建立新的客户资料。
	0.5，错一项0分


	　
	

	进入听力图，输入气导、骨导，不舒适阈，保存。
	
	　
	

	进入模块选择公司验配软件，双击进入。
	
	　
	

	准确将编程线与助听器连接。
	
	　
	

	探测助听器。
	
	
	

	各种参数的选择（耳模声孔、验配公式、佩戴经验等）
	2
	　
	

	进入首次验配或读取助听器参数。
	
	　
	

	精细调节。根据助听听阈或患者主诉，正确进行调试（增益、输出、频响、公式、压缩）
	
	　
	

	辅助功能设置（如提示音、音量调节、正确添加或删除程序）
	
	　
	

	正确保存调试结果，退出。
	0.5
	　
	

	准确指导患者佩戴及使用
	
	
	

	对助听器基础知识掌握程度
	1
	
	

	能制作耳模
	1
	
	

	总分
	5
	　
	



